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GLUCOSITE

Ptyn do kieszonek dzigstowych

PRZED UZYCIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z PONIZSZA INSTRUKCJA
WYROB DO STOSOWANIA WYtACZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKEAD: woda, diglukonian chlorheksydyny, alkohol, nadtlenek wodoru

PRZEZNACZENIE

Wyréb GLUCOSITE przeznaczony jest do stosowania podczas zabiegéw
stomatologicznych, prowadzonych przez lekarza, do przeptukiwania
kieszonek dzigstowych i innych, trudno dostepnych obszaréw btony
sluzowej jamy ustnej w celu ich przemywania i oczyszczania.

SPOSOB UZYCIA

Przed przystapieniem do zabiegu dotaczony aplikator zanurzy¢ w
spirytusie (alkohol etylowy), a nastepnie umiescic na strzykawce.

Za pomocg dotaczonego aplikatora umiescic ptyn w kieszonce
dzigstowej, wprowadzi¢ preparat do kieszonki przesuwajac aplikator
wzdtuz linii dzigsta. Po zakoriczonej aplikacji przeptukac jame ustng
czysta woda.

W razie potrzeby zabieg mozna powtérzy¢ po ok 7 dniach.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosowac u 0s6b z nadwrazliwoscia na sktadniki preparatu.

SRODKI OSTROZNOSCI

W razie kontaktu z oczami natychmiast sptukac duza iloscig wody i
skontaktowac sie z lekarzem.

W razie spozycia skontaktowac sie z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywac w oryginalnym opakowaniu w temperaturze
ponizej 25 °C.

Przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Termin przydatnosci do uzycia znajduje sie na opakowaniu
bezposrednim.

Po otwarciu opakowania okres waznosci nie ulega zmianie pod
warunkiem szczelnego zamykania po kazdorazowym uzyciu.

POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zuzyte opakowania nalezy przekaza¢ do utylizacji lub zwréci¢ do
wytwaorcy.

DOSTEPNE OPAKOWANIA

Strzykawka zawierajaca 2 ml wyrobu, aplikatory jednorazowe.
Butelka zawierajgca 50 ml wyrobu, adapter z zakretka, dozownik,
aplikatory jednorazowe.

/ﬂ/ 25°C
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Bl GLUCOSITE

Liquid for gingival pockets

BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS
CAREFULLY
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

INGREDIENTS: aqua, chlorhexidine digluconate, alcohol, hydrogen
peroxide

INTENDED USE

GLUCOSITE is intended for use during dental procedures carried out by a
doctor, for irrigating gingival pockets and other difficult to reach areas of
the oral mucosa to wash and cleanse.

INSTRUCTIONS FOR USE

Put the supplied applicator in ethanol before use, then install the
applicator on the syringe. Using the included applicator, insert the liquid
in the gingival pocket and continue moving the applicator along the
gum line.

When the application is finished, rinse the mouth with clean water.

If necessary, repeat the treatment after about 7 days.

CONTRAINDICATIONS
Do not use the product for patients with hypersensitivity to the
product’s components.

PRECAUTIONS

In case of contact with eyes, rinse immediately with copious amount of
water and seek medical advice.

In case of consumption seek medical advice.

STORAGE

Store in original packaging below 25 °C.

Keep out of reach of children. Expiry date is placed on the main
container.

Once the container is open, the expiry date doesn't change if it the
container is securely closed after each use.

HANDLING THE PRODUCT CONTAINER
Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the
manufacturer.

PACKAGING

Syringe containing 2 ml of the product, disposable applicators. Bottle
containing 50 ml of product, adapter with screw cap, dispenser,
disposable applicators.

/H/ 25°C
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Bl GLUCOSITE

Liquido para bolsas periodontales

ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEER LAS SIGUIENTES
INSTRUCCIONES
EL PRODUCTO ESTA CONCEBIDO PARA SU USO UNICAMENTE POR
ODONTOLOGOS PROFESIONALES

COMPOSICION: agua, digluconato de clorhexidina, alcohol, peréxido de
hidrégeno

uso

El producto GLUCOSITE se utiliza durante tratamientos dentales
realizados por un médico, para irrigar bolsas periodontales y otras areas
de la mucosa bucal de dificil acceso para enjuagar y limpiarlas.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de empezar el tratamiento, sumergir el aplicador adjunto en el
alcohol (alcohol etilico) y luego colocarlo en la jeringa.

Insertar el liquido con el aplicador incluido en la bolsa moviendo el
aplicador a lo largo de la linea de la encia. Después de la aplicacién,
enjuagar la boca con agua limpia.

Si es necesario, el tratamiento puede repetirse después de aprox. 7 dias.

CONTRAINDICACIONES
No usar en personas con hipersensibilidad a los componentes del
producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con
grandes cantidades de agua y consultar a un médico.

En caso de ingestion consultar a un médico.

ALMACENAMIENTO

Guardar en el embalaje original a una temperatura inferior a 25° C.
Guardar fuera del alcance de los nifios. La fecha de caducidad se
encuentra en el envase directo del producto.

Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a
condicion de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

MANIPULACION DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO
Los residuos de embalajes deben entregarse para la eliminacién o
devolverse al fabricante.

ENVASES DISPONIBLES

Jeringa con 2 ml del producto, aplicadores desechables. Botella con 50
ml del producto, adaptador con tapén de rosca, dispensador, aplicadores
desechables.

/ﬂfzs"c
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Ed GLUCOSITE

Liquide parodontal

LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE

COMPOSITION: eau, digluconate de chlorhexidine, alcool, peroxyde
d’hydrogéene

UTILISATION PREVUE

Le produit GLUCOSITE est destiné a étre utilisé durant des soins
dentaires effectués par un médecin pour rincer les poches parodontales
et d'autres zones de mucus de la cavité buccale difficilement accessibles,
pour les rincer et nettoyer.

MODE D’EMPLOI

Avant de procéder a l'intervention, tremper I'applicateur dans de I'alcool
éthylique, puis l'installer sur la seringue. A I'aide de I'applicateur fourni
appliquer du liquide dans la poche parodontale, introduire le produit
dans la poche, en déplacant I'applicateur le long de la ligne de la
gencive. Aprés l'application, rincer la cavité buccale avec de l'eau claire.
Si besoin, l'opération peut étre répétée au bout d’environ 7 jours.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité aux
composants du produit.

PRECAUTIONS

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment a I'eau
immédiatement et contacter un médecin.

En cas d'ingestion, contacter un médecin.

CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine a une température
inférieure a 25 °C.

Tenir hors de portée des enfants. La date limite d'utilisation est indiquée
sur 'emballage direct.

Aprés ouverture, la date de péremption ne change pas, a condition de
refermer hermétiquement I'emballage aprés chaque utilisation.

RECYCLAGE DES EMBALLAGES
Les emballages usagés doivent étre remis pour recyclage ou retournés
au fabricant.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Seringue contenant 2 ml de produit, applicateurs a usage unique.
Bouteille contenant 50 ml de produit, adaptateur avec bouchon,
applicateurs a usage unique.

/H/ 25°C
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Fluid fir Zahnfleischtaschen

BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG GRUNDLICH DIE
PACKUNGSBEILAGE
DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FUR DEN GEBRAUCH IN
ZAHNARZTPRAXEN BESTIMMT

INHALTSSTOFFE: Wasser, Chlorhexidindigluconat, Alkohol,
Wasserstoffperoxyd

VERWENDUNGSZWECK

Das Mittel GLUCOSITE ist zur Verwendung vom Zahnarzt wahrend der
stomatologischen Behandlung (Spulung, Reinigung, Auswaschen) der
Zahnfleischtaschen und anderen, schwer erreichbaren Schleimhaut- und
Mundhéhlebereichen bestimmt.

GEBRAUCH

Vor Anwendung den beigefligten Applikator in Alkohol eintauchen
(Ethylalkohol) und nachfolgend auf die Spritze setzen. Mit Hilfe des
beigefligten Applikators fiihren Sie das Fluid in die Zahnfleischtasche
ein, indem Sie das Mittel in die Zahnfleischtasche entlang der
Zahnfleischlinie hineinpressen. Nach dem Ende der Behandlung spiilen
Sie die Mundhdhle mit reinem Wasser.

Wenn es notig ist, kann man die Behandlung nach etwa 7 Tagen
wiederholen.

GEGENANZEIGEN )
Nicht bei Patienten mit etwaiger Uberempfindlichkeit gegen die
Bestandteile des Préparats anwenden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bei Kontakt mit Augen sofort griindlich mit viel Wasser spilen und einen
Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken einen Arzt konsultieren.

AUFBEWAHRUNG

In Originalverpackung bei Temperaturen unter 25° C lagern.

Fir Kinder unzugénglich aufbewahren. Das Haltbarkeitsdatum ist auf
der direkten Verpackung angegeben.

Das Haltbarkeitsdatum andert sich nach dem Offnen nicht, sofern die
Packung nach Gebrauch wieder fest verschlossen wird.

ENTSORGUNG DER LEEREN VERPACKUNG
Verbrauchte Packungen sind sachgerecht zu entsorgen oder an den
Hersteller zurlickzusenden.

VERPACKUNG
Spritze von 2 ml des Produkts, Einwegapplikatoren. Flasche von 50 ml
des Produkts, Adapter mit Mutter, Spender, Einwegapplikatoren.

/H/ 25°C
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Ed GLUCOSITE

PianHa ana napogoHTanbHUX KMLLEHb

NEPE[ BAKOPUCTAHHAM CJ1I, O3HAVIOMUTUCA 3 HABEJEHOIO
HUKYE IHCTPYKLIIEIO
MPOMYKT MPU3HAYEHUI BUKSIOYHO AN MPO®ECINHOIO
BMKOPUCTAHHS JIKAPEM CTOMATOJIOTOM

CKJIALL: BOfa, XnoprekcuanHy 6irntokoHat, CnmpT, Nepeknc BOAHIO

NPU3HAYEHHA

Mpenapat GLUCOSITE npu3HauyeHnii AnAa BUKOPUCTAHHA Nig vac
CTOMAaTONOriYHMX NpoLeayp, AKi NPOBOAATLCA NIKapem CTOMaTONIoroM, Ans
NPOMMBAHHA Ta OUULLIEHHA ACEHHNX KNLIEHb Ta IHLWNX BaXKKOAOCTYMHNX
LINAHOK C/IM30BOT 060NOHKM MNOPOXHUHM POTa.

CNOCIb 3ACTOCYBAHHA

Mepuw HiX po3novaTty npoueaypy, Clif 3aHypUTU B €TUNOBUI CANPT i
HaKnacTy Ha WnpwL anaikaTop, Wo AoAA€ETbCA. 3a AONOMOroto anikaTopa,
L0 AOAAETLCA, BBECTU PiANHY A0 NAapPOAOHTaNbHOI KULIEHI, nepecyBatoymn
annikaTop y3a0BxX NiHii AceH. [licna 3aBepLueHHA npoLeaypy NPOMUTN
POTOBY MOPOXKHWHY YMCTOIO BOAOIO.

Mpw HeobXigHOCTI NpoLeAypy MOXHa NOBTOPUTUA NMPUGIM3HO Yepes 7 AHIB.

NPOTUNOKA3AHHA
MNipBuLleHa Yy TAMBICTb 4O OQHOTO 3i CKNAAHMKIB Npenapary.

3AXOOW BE3MEKU

MNpw noTpannAaHHI Npenapaty B O4i HeranHoO NPOMMUT BENTMKOIO KiNbKicTio
BO/M Ta 3BEPHYTUCA A0 NiKapA.

Y pasi npoKOBTYBaHHA 3BePHYTUCA 3a NOPaAOL0 [0 NiKapA.

YMOBW 3bEPITAHHA

36epiraTyi B opuriHanbHill ynakosLi npu Temnepatypi He BuLye 25°C.
36epiraTii y HeAOCTYMHOMY ANA AiTel micui. TepMiH NpUAATHOCTI BKasaHWi
Ha NepPBUHHIN (BHYTPILLHIN) ynakosLi.

MicnAa po3KpnTTA ynakoBKM TePMiH NPWAATHOCTI He 3MIHIOETbCA, 3a YMOBU
LWiNbHOrO 3aKPUTTA NiC/IA KOXKHOIO BUKOPUCTaHHA.

NOBOAKEHHA 3 BIAXOOAMMW YITAKOBKA
Biaxoau ynakoBKu chif nepeAaTy Ha NianpuUEMCTBO 3 yTuniauii abo
NOBEPHY TV BUPOOHUKY.

YNAKOBKA

Lnpwu, Wwo micTuTb 2 M1 Npenapaty, o4Hopa3oBi annikatopw. MNnAweuka,
Lo MicTUTb 50 MN1 Npenapary, aganTep 3 KPULLKOO, 403aTOP, OAHOPA30BI
annikatopw.

/ﬂ/ 25°C
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GLUCOSITE

Kapalina k vyplachu désnovych zlabku

PRED POUZITIM SI PRECTETE TENTO NAVOD
VYROBEK MOHOU POUZIVAT POUZE ZUBNI LEKARI

SLOZENI: voda, chlorhexidin diglukonat, alkohol, peroxid vodiku

URCENI

Vyrobek GLUCOSITE je ur¢en k pouzivani béhem stomatologickych
zakrok( provadénych lékatem, k proplachovani désiovych zlabkua a
jinych, Spatné dostupnych oblasti sliznice Ustni dutiny za Gcelem jejich
omyvani a cisténi.

ZPUSOB POUZITI

Prilozeny aplikdtor musite pred zakrokem ponofit do lihu (etanolu) a
nasledné nasadit na stiikacku. Pomoci pfilozeného aplikdtoru naneste
kapalinu do désriového zlabku, posouvanim aplikatoru podél linie dasni

aplikujte pfipravek do Zlabku. Po aplikaci vyplachnéte usta ¢istou vodou.

V pripadé potieby zopakujte zakrok po 7 dnech.

KONTRAINDIKACE
Nepouzivejte u pacientu s precitlivélosti na slozky piipravku.

BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

V piipadé zasazeni oc¢i okamzité oplachnéte velkym mnozstvim vody a
vyhledejte lékaiskou pomoc.

V pripadé poziti vyhledejte Iékaiskou pomoc.

SKLADOVANI

Skladujte v originalnim obalu pfi teploté do 25 °C.

Skladujte mimo dosah déti. Doba pouzitelnosti je uvedena na obalu.
Pokud je obsah baleni po kazdém pouziti tésné uzavien, nedochazi ke
zméné doby jeho pouzitelnosti.

NAKLADANI S OBALY OD VYROBKU
Pouzity obal musite odevzdat k likvidaci nebo vratit vyrobci.

DOSTUPNE OBALY

Stiikacka s obsahem 2 ml pfipravku, jednorazové aplikatory. Lahvicka
s obsahem 50 ml pfipravku, adaptér se Sroubovacim uzavérem,
davkovace, jednorazové aplikétory.

/ﬂf 25°C
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Kl GLUCOSITE

MKunpkocTb AnA fgecHeBbIx KapmaHOB

MEPE/, UCMOJIb30BAHUEM CNEQYET O3HAKOMUTbLCA C AAHHOU
VHCTPYKLMEN
NPOAYKT MPEAHA3HAYEH ANA MPUMEHEHWA TOJIbKO BPAHAMI-
CTOMATOJIOTAMU

COCTAB: Boga, XxnoprekcuaviHa 6urnoKoHaT, CnvpT, Nepekncb Bogopoaa

HA3HAYEHUE

MNpenapat GLUCOSITE npepHa3sHayeH Ana NCNosib30BaHMA BO

BPeMA NPOBOAVMbIX BPa4OM CTOMATONIOrMYeCKyX npoLeayp, Ans
NPONONACKMBaHNA AECHEBBIX KAPMAHOB 1 iPYr1X TPYAHOAOCTYMHbBIX MECT
CIM3MCTON 06OMOYUKM MOSTOCTY PTa C LiefIblo UX MPOMbIBAHUA 1 OUMULLEHUA.

CNOCOb NPUMEHEHNA

Mpexpae yem NPUCTYNUTL K NpoLeaype, Npunaraemblii annavkaTop
cnepyeT NOrpy3nTb B 3TUIIOBbIV CMMPT, 3aTeM YCTaHOBUTb €ro Ha LnpuLie.
Mcnonb3ya npunaraembiii annamkaTop, NOMeCTUTb XUAKOCTb B feCHEBOW
KapMaH; npenapar BBOAWTCA B KapMaH Npu nepemelleHr annankaTopa
BAONb INHUN feceH. [locne NnpuMeHeHNA XMAKOCTM NPOMOoJIOCKaTb poT
YMCTOW BOJOW.

Mpy HEOBXOAMMOCTM NPOLEAYPY MOXHO NOBTOPUTL NPUMEPHO Yepes 7
OHen.

MNPOTUBOMOKA3AHNA
He nprmeHATb Ha NaumeHTax C NOBbILEHHOW YyBCTBUTENbHOCTBIO K
MHrpeAveHTam npenapara.

MEPbI NPEAOCTOPOXKHOCTU

Mpy nonagaHwy B rnasa HeMeLSIeHHO MPOMBITb VX 6OSbLLMM KONMYECTBOM
BOZbl I 0OPATUTLCA K Bpauy.

B ciyuae npornatbiBaHus 06paTUTbCA K Bpayy.

XPAHEHUE

XpaHWTb B OpUrMHanbHO ynakoske npu Temnepatype Huxe 25 °C.
XpaHuTb B HefoCTynHOM AnA aeten mecte. CPOK rogHOCTU yKa3aH
HenocpeACcTBEHHO Ha COOPHOI EMKOCTH.

Mocne BCKPbITUA EMKOCTI CPOK FOHOCTU He N3MEHAETCA NPW YyCNOBUA
NIOTHOrO ee 3aKPbITWA MNOC/e KaX4oro NCnonb3oBaHUA.

OBPAUIEHWE C NCMOJTIb30BAHHbBIMW EMKOCTAMK
Mcnonb3oBaHHble eMKOCTM JOMKHbI ObiTb YTUAN3UPOBaHbI UK
BO3BpaLLeHbl N3roTOBUTENIO.

MMEIOUINECA EMKOCTU

Wnpwu, copgepalymin 2 Mn npenapata, 04HOPa3oBble annanKaTopsl.
®nakoH, cofepalumin 50 M npenaparta, agantep ¢ BUHTOBOW KPbILLKONM,
[103aTOp, OAHOPA30BbIE aNmnMKaTopb.

/ﬂf 25°C
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GLUCOSITE

Liquido per tasche paradontali

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE
ISTRUZIONE
IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE: acqua, clorexidina digluconato, alcool, perossido di
idrogeno

APPLICAZIONE

GLUCOSITE e destinato alle cure odontoiatriche, condotte da un medico,
per il risciacquo delle tasche paradontali e per il lavaggio e la pulizia di
altre aree difficili da raggiungere della mucosa orale.

MODALITA D'USO

Prima di iniziare il trattamento, immergere 'applicatore in dotazione
nell’alcool (alcool etilico) e successivamente posizionarlo sulla siringa.
Utilizzando I'applicatore in dotazione, posizionare il liquido nella tasca
paradontale e introdurre il prodotto nella tasca spostando I'applicatore
lungo la linea gengivale. Al termine dell'applicazione, sciacquare la
bocca con acqua pulita.

Se necessario, la procedura puo essere ripetuta dopo circa 7 giorni.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in persone con ipersensibilita agli ingredienti del prodotto.

PRECAUZIONI

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con
abbondante acqua e consultare un medico.

In caso di ingestione, chiamare il medico.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale ad una temperatura non superiore
a25°C.

Conservare lontano dalla portata dei bambini.

La data di scadenza si trova sulla confezione diretta.

Dopo l'apertura, il prodotto non perde la scadenza a condizione che
venga chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE
Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un’azienda di
smaltimento o restituite al produttore.

CONFEZIONI DISPONIBILI

Siringa contenente 2 ml di prodotto, applicatori monouso. Flacone
contenente 50 ml di prodotto, adattatore con tappo a vite, dispenser,
applicatori monouso.

/ﬂ/ 25°C
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Bl GLUCOSITE

Lichid pentru pungi gingivale

INAINTE DE UTILIZARE VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE PREZENTA
INSTRUCTIUNE
PRODUS DESTINAT UZULUI DENTAR

COMPOZITIE: apa, digluconat de clorhexiding, alcool, peroxid de
hidrogen

UTILIZARE

Produsul GLUCOSITE este destinat pentru utilizarea in timpul
procedurilor stomatologice efectuate de catre medic, pentru spalarea
pungilor parodontale si alte zonele greu accesibile ale mucoasei orale, in
scopul spaldrii si curdtdrii acestora.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Inainte de efectuarea interventiei aplicatorul trebuie inmuiat in spirt
(alcool etilic), lar apoi plasat pe seringa.

Cu ajutorul aplicatorului atasat, aplicati lichid, dupa care introducetil in
punga gingivald in punga gingivala, deplasarea aplicatorului dea lungul
liniei gingivale. Dupd aplicare clatiti gura cu apa curata.

Daca este necesar, tratamentul poate fi repetat dupa aproximativ 7 zile.

CONTRAINDICATII
Nu se utilizeaza la pacientii cu hipersensibilitate la componentele
preparatului.

MASURI DE PRECAUTIE

In caz de contact accidental cu ochii, clatiti imediat cu cantitati mari de
apa si consultati un medic.

In cazul ingestiei accidentale adresativa unui medic.

DEPOZITARE

A se pastra in ambalajul original, la temperaturi sub 25° C.

A nu se lasa la indemana copiilor Data de expirare este plasata pe
recipientul principal.

Odata ce recipientul este deschis, data de expirare nu se schimba in
cazul in care acesta este inchis bine dupa fiecare utilizare

MANIPULAREA AMBALAJULUI PRODUSULUI
Ambalajele uzate trebuie transmise pentru reciclare sau returnate
producétorului.

AMBALAJUL

O seringa continand 2 ml de produs, aplicator de unica folosinta.

O fiolad contine 50 ml de produs, adaptor cu capac, dozator, aplicator de
unica folosinta.

/ﬂ/ 25°C
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Folyadék inytasakok kezeléséhez

HASZNALAT ELOTT OVASSA EL A HASZNALATI UTMUTATOT
KIZAROLAG FOGASZATI CELU FELHASZNALASRA

OSSZETETEL: viz, klérhexidin-digliikonat, alkohol, hidrogén-peroxid

JAVALLATOK

A GLUCOSITE fogorvos altal végzett fogaszati kezelések soran az
inytasakok és a szajlireg nyalkahartyajanak mas, nehezen hozzaférheté
terileteinek atmosasara és megtisztitasara szolgal.

HASZNALATI UTASITAS

A kezelés el6tt meritse etil-alkoholba az adagolohegyet, majd tegye
fel a fecskendére. A mellékelt applikator segitségével a folyadékot a
foginytasakba az applikatornak a foginytasak vonala mentén torténé
mozgatasaval lehet bejuttatni. A kezelés befejezése utan a szajlireget
tiszta vizzel ki kell 6bliteni.

Sziikség esetén a kezelést 7 nap utan meg lehet ismételni.

ELLENJAVALLATOK
Soha ne haszndlja olyan betegnél, aki érzékeny a termék valamely
Osszetevéjére!

OVINTEZKEDESEK

Lenyelés esetén forduljon szakorvoshoz!

TAROLAS

Eredeti kiszerelésében 25° C alatti hémérsékleten tarolhato.

Gyermekektdl tavol tartando! A termék lejérati ideje a kozvetlen
csomagolason olvashato.

utan légmentesen visszazarja.

AZ ELHASZNALT TERMEK LESELEJTEZESE
Az elhasznalt terméket, illetve a csomagoldanyagot juttassa vissza a

KISZERELES
2 ml készitményt tartalmazo injekcios td, egyszer hasznélatos
applikatorok. 50 ml-es palack, adagolé fecskendd, kupakos adapter.

/ﬂf 25°C

Utolsé frissités datuma: 26.06.2023/5

Szembe kerlilés esetén b6 vizzel azonnal 6blitse le és forduljon orvoshoz.

Felbontds utan a termék lejarati ideje nem valtozik, ha minden hasznalat

gyartohoz, vagy selejtezze le a helyi hatésagok eléirasanak megfelelen.

Bl GLUCOSITE

TeyHOCT 3a BEHEYHM ﬂ,)K06OBe

NPEOW YNOTPEBA NPOYETETE BHUMATEJIHO UHCTPYKUUUTE
MPOAOYKTBT E MPEAHA3HAYEH 3A U3MON3BAHE EAVMHCTBEHO OT
CTOMATOJ1I0T

CbCTAB: BOAa, XNOPXeKCUAVH AUTITIOKOHAT, aJIKOX0J1, BOAOPOAEH
nepokcma

MNPEAHA3HAYEHWUE

[TIIOKO3UT e npepHasHaueH 3a ynotpeba npv CTOMATONOMMYHM
VNHTEPBEHLMN, NPOBEXAaHN OT 3bboneKap, 3a 13nnakBaHe Ha BEHeYHNTe
060Be 1 Apyru, TPYAHO AOCTBMHM MeCTa B yCTHaTa iraBumua C Len
M3MVBaHe U MOYNCTBaHe.

HAYNH HA N3MNOJI3BAHE

Mpeau nprcTbnBaHe KbM NpoLefypaTta notonete fobaBeHNs
aniMKaTop B CNMpT (ETUOB aNIKOX0N), C/lef TOBa ro NOCTaBeTe Ha
CNpVHLOBKaTa.

C nomoLyTa Ha NPUIOXKEHWA anaMKaTop TEYHOCTTa ce nonara BbpXy
BEHEYHVA KOO, KaTo NpenapaTsT ce HaHacA C animkaTopa no
Ob/KMHaTa Ha BeHela. Cef 3aBbpLUBaHE Ha HAaHACAHETO yCTHaTa
KyXVHa Ce M3niakea C Y1cTa Bofa.

B cnyuait Ha HyXXAa npoLefiypaTa MoXe fia Ce MOBTOPU CNeA OK. 7 fAHN.

NPOTMBONOKA3AHNA
[la He ce non3Ba Npu NauMeHT, anepryHn KbM CbCTaBKNTE Ha
npenapara.

NPEAMA3HW MEPKN

B cniyyail Ha KOHTAKT C ouMTe BefjHara n3rniakHeTe C 06MITHO KOIMYeCTBO
BOJA 11 Ce KOHCYNTMpaiTe ¢ nekap.

B cnyuait Ha nornbLyaHe NoTbpceTe MeANLMHCKa MOMOLL,.

CbXPAHEHWE

[la ce cbxpaHABa B MIbTHO 3aTBOPEHa OMakoBKa Npu Temnepatypa 1o
25°C.

[la ce cbxpaHABa Ha MACTO, HEAOCTBHNHO 3a Aewa. CPOKbT Ha FOAHOCT €
NnocoYeH Ha onakoBKarTa.

Cnepj oTBapAHe Ha OMakoBKaTa CPOKbBT Ha FOAHOCT He Ce NPOMeHS, ako
cnep BcAKa ynotpeba TA ce 3aTBapA NILTHO.

M3XBbPIAHE HA MPA3HATA OMAKOBKA
lMpa3HuTe ONaKoBKK Aa Ce U3XBbPAAT CbINIaCHO NpUeTUTe pa3nopeady.

OMNAKOBKA
CnpuHLoBKaTa CbAbPXKa 2 M NPOAYKT, EAHOKPATHU anvkaTopul..
ByTunkata cbabpka 50 M MPOAYKT, afanTep C Kanauka, AUCNEHCHP,

€QHOKpaTHN arinkaTtopu.
/ﬂ/ 25°C

[lata Ha nocnepHa akTyanu3auua: 26.06.2023/5

GLUCOSITE

Danteny kiseniy skystis

PRIES NAUDOJIMA BUTINAI SUSIPAZINKITE SU SIA INSTRUKCIJA
GAMINYS SKIRTAS TIK GYDYTOJY STOMATOLOGY NAUDOJIMUI

SUDETIS: vanduo, chlorheksidino digliukonatas, alkoholis, vandenilio
peroksidas

PASKIRTIS

GLUCOSITE skirtas naudoti stomatologiniy procediry metu, danteny
kisenéms bei kitoms sunkiai prieinamoms burnos gleivinés vietoms
skalauti.

NAUDOJIMO BUDAS

Prie$ pradedant procediirg aplikatoriy pamerkti spirite (etilo alkoholis),
po to patalpinti Svirkste. Aplikatoriaus pagalba isspausti skystis danteny
kisenéje, produkta paskirstyti kisSenéje isilgai danteny linijos. Pabaigus
naudojima praskalauti burnos ertme $variu vandeniu.

Esant reikalui procedira pakartoti po 7 dieny.

KONTRAINDIKACIJOS
Negalima skirti pacientams jautriems preparato sudedamosioms dalims.

ATSARGUMO PRIEMONES

Jeigu preparatas pateko j akj, tuctuojau kruopsciai nuplaukite vandeniu
ir kreipkités j gydytoja.

Prarijus - kreiptis j gydytoja.

SAUGOJIMAS

Laikyti originalioje pakuotéje ne Zemesnéje nei 25°C temperatiroje
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Galiojimo
terminas nurodytas ant pirminés pakuotés.

Atidarius pakuote galiojimo terminas nesikeicia, jei po kiekvieno
naudojimo pakuoté sandariai uzdaroma.

PRODUKTO PAKUOCIY TVARKYMAS
Panaudotas pakuotes utilizuoti arba grazinti gamintojui.

PAKUOTES

Svirkstas, kuriame yra 2 ml preparato, vienkartiniai aplikatoriai.
Buteliukas, kuriame yra 50 g preparato, adapteris su uzsukamu dangteliu,
dozatorius, vienkartiniai aplikatoriai

/ﬂ/ 25°C

Paskutinio atnaujinimo data: 26.06.2023/5



